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SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: IzvjeS6e o provedenim tehnidkim konzuttacijama za pripremu postupka
jednostavne nabave BIPOLARNI HISTERO RESEKTOSKOP

Naruditelj Opca bolnica Nova Gradi5ka priprema postupka jednostavne nabave-
BIPOLARNI HISTERO RESEKTOSKOP, evidencijski broj: JN 51/25.

S ciljem istraZivanja trZiSta javni naruditelj je dana 06.studenog2025. na svojoj sluZbenoj web
stranici objavio javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka jednostavne nabave
BIPOLARNI HISTERO RESEKTOSKOP -konzultacije kojim je pozvao sve zainreresirane
gospodarske subjekte da se odazolu i dostave svoje primjedbe, prijedloge, izmjene i dopune
elektronidkim putem do 12. studenog 2025. do 07,00 sati.
Zajedno sa Pozivom naruditelj je objavio prijedlog Poziva na dostavu ponuda i prijedlog
tehnidkih specifikacija predmeta nabava (troSkovnik).

l. naziv i OIB: Op6a bolnica Nova Gradi5ka 71630358814,
2. evidencijski broj nabave: JN 5ll25,
3. predmet nabave: BIPOLARNI HISTERO RESEKTOSKOP.
4. datum poletka tehnidkih konzultacija: 06.1'l .2025.
5. datum zavrletka tehnidkih konzultacija: 12.1 1.2025. godine do 7,00 sati

6. navodje li tijekom savjetovanja naruCitelj odriao sastenak: M
7. tekst primjedbe ili prijedloga, bez navodenja podstaka o gospodarskom

subjektu:
Tijekom tehnidkih konzultacija Naruditelj je zaprimio prijedlog jednog Gospodarskog
subjekta:

Stavka 1.1 - Teleskop 12', s poveCanim prikazom, promjer 4 mm, duljina 30 cm, autoklavabilan.

Molimo da se izbaci navod- s povedanim prikazom iz razloga nerazumjevanja sto bi isto trebalo

znaditi. Koristenjem standardnih Hiseroresektoskopskih optika promjera Q 4 mm, na endoskopskoj

slici monitora imamo kruinu sliku koja se moie poveiavati ii smanjivati funkcijom npr. zumirajuieg
objektiva endoskopske glave kamere, po preferencijama lijeanika/operatera. Nadalje molimo da se

omogu(i navod duljina minimalno 300 mm do maksimalno 303,5 mm.

lz gore navedenog molimo da izmjenite stavku trogkovnika na naCin da ista glasi:

Stavka l.l TELESKOP 12", PROMJERA 0 4 MM, DUUINA MINIMALNO 300 MM DOMAKSIMALNO

303,5 MM, AUTOKLAVABILNA.
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Stavka 1.5 - Bipolarne elektrode, osnovne, loop. Pakiranje sa 10 jednokratnih sterilnih komada
Molimo da izmjenite stavku troskovnika na na.in da ista glasi:

Stavka 1.5 - Bipolarne elektrode, loop, vitekratne ilijednokratne

Stavka 1.6 - Bipolarnl kabel, za koriStenje s resektoskopi

8. odgovor na primiedbu ili priiedloe (prihvada se/dielomiino se prihva6a/ne
Drihvada se):

Naruditelj prihva6a veiinu prijedloga izmjene tehnidke specifikacije te uvaZava
prijedloge tehnidke specifikacije sukladno svojim potrebama i namjeni i to kako
slijedi:
- PRIJEDLOG l: molimo da izmijenite stavku tro5kovnika na nadin da ista glasi:

Stavka l.l TELESKOP 12", PROMJERA @ 4MM, DULJINA MINIMALNO 300
MM DOMAKSIMALNO 303.5 MM. AUTOKLAVABILNA.

stavka 1'2- Bipolarni radni element, za resekcije u fizioloSkoj otopini, s izravnim povratom struje
putem elektrode, vrh elektrode u mirovanju unutar koiuljice
Molimo da se izbaci navod s izravnim povratom struje putem elektrode. Naime ukoliko korlstimo
bipolarni na.in rada strujni krug se zatvara na vrhu elektrode a ne kao prilikom monopolarnog naCina
rada protokom struje kroz pacijenta primjerice izmedu elektrode 2a resekciju ineutralne elektrode
postavljene na pacijenta. Razlog lto molimo da se ovaj po nama nepotrebni navod izbaci iz stake
tehnicke specifikacije je Ito se isti vrlo desto ne navodi na katalozima nudenih proizvoda jer se isti
podrazumjeva. Nadalje molimo da se izbaci navod vrh elektrode u mirovanju unutar koiuljice iz

razloga nerazumjevanja 5to bi isto trebalo znaaiti. Naime elektroda je fiksna unutar
Histeroresektoskopskog radnog elementa i lijeEnik/operater vrSi resekciju aktivacijom dr5ke radnog
elementa histeroresektoskopa i aktivacijom noine pedale HF uredaja, lto je uobiCajena konstrukcija
Histeroresektoskopa raznih proizvodaia.

lz gore navedenog molimo da izmjenite stavku troskovnika na nadin da ista glasi:

stavka 1.2- Bipolarni radni element, za resekcije u fizioloskoj otopini, pasivni, autoklavabilni

stavka 1.3- Koiuljica resektoskopa 26 Fr., radne duljine 185 mm, s keramidkom izolacijom, sastoji se
od unutarnje kotuljice i koSuljice resektoskopa.

Molimo izmjenu stavke trskovnika na na.in da ista glasi:

stavka 1.3- KoSuljica resektoskopa 24126 Fr, sastavak: vanjski tubus, unutarnji tubus s distalnom
keramidkom izolacijom.

Stavka 1.4 - Standardni obturator

ODGOVOR: Prihva6a se prijedlog Gospodarskog subjekta, u svrhu otvaranja
mogu6nosti javljanja viSe Gospodarskih subjekata/ Ponuditelja.

2

PRIJEDLOG 2: molimo da izmjenite stavku tro5kovnika na nadin da ista glasi:
Stavka '1.2- Bipolami radni element, za resekcije u fizioloSkoj otopini, pasivni,
autoklavabilni



IzvjeS6e o provedenim tehnidkim konzultacijama objavljuje se na stranicama Bolnice.

ODGOVOR: Djelomidno se prihva6a prijedlog Gospodarskog subjekta, u svrhu
otvaranja moguinosti javljanja vi5e Gospodarskih subjekata/ Ponuditelja. tako da
sada glasi:

-1,2 Bipotarni radni element, za resekcije u fiziotoikoj otopini, autoklavabilan..

PRI.IEDLOG 3: Molimo izmjenu stavke troskovnika na nadin da ista glasi:

Stavka 1.3- KoSuljica resektoskopa 24126 Fr, sastavak: Vanjski tubus, unutamji
tubus s distalnom keramidkom izolacijom.

ODGOVOR: Djelomidno se prihva6a prijedlog Gospodarskog subjekta, u svrhu
otvaranja moguinosti javljanja viSe Gospodarskih subjekata,i Ponuditelja, tako da
sada glasi:

,n!3. Ko5uljica resekloskopa 24/26 Fr, sastavak: Vanjski tubus ili ko5uljica
resektoskopa" unutamji tubus ili unutamja ko5uljic4 s keramidkom izolacijom.,.

PRIJEDLOG 4: Molimo da izmjenite stavku trodkovnika na nadin da ista glasi:
Stavka I .5 - Bipolame elektrode, loop, vi5ekratne ili jednokratne

ODGOVOR: Djelomidno se prihvaca prijedlog Gospodarskog subjekta, u svrhu
otvaranja mogudnosti javljanja viSe Gospodarskih subjekata/ Ponuditelja, tako da
sada glasi:

o!5. Bipolama omta za rezatje"
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